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J’4 TSyJ4o«nlt Hae41«iia 

2. Pole oaozytose vsrtosol akladonej ucojoaaj alorzonej 
Impeflanojl /C ,U,Z/ 

а. Dlofia dwleo^OB "anbaiaea - nlezrfiHnozaieale” syghallzujgi- 
©a niaardunoBafianie tiKrSadti oiostJcoBego oiarnita. 

4. Pokxftlo plyonaj regulacji czasu powtarzanla poraiara 

/Sample Bate - ozae poatarzania/. Pray ekr«eaaSu pofcrftta 
B -lawo ai do aadaSaianla «yi^aul3ca pomiar aotna v,yzval&6 
przyciskifits r^oznym “stasis*' 

5e Pole odczytOBe saxSo^cl skladoaej raoczyaistej BlersoaaJ 

impQaaiicJl /&, a, a/ 

б, Dlody SaiecQoe LlSTEK, *ALK, SIiQ,E^O?B pokaziijfioo Stan 
przyrzftdu podcaas praoy n systemla IBC 686. 

TTa^ka na tikladkf feomna-raSora oyfroeego 

8. Przyoisk LOCAL « zei^sany z praon « eyritriiiiu l)iC62S« 

9, PrzeHcznik funkeji CG, CD, LH, LI), TU 

iO. PrzalQcanik "HOLD - TRKIftlANlK UKJiKfiU" 

atrejTnyBany iasto-waia zultxue tii>i «a<lnlo «ylu\iiioao 
e praoy "auto" 

lit Praalqoznllc AUTO - euloinalyoMtiy kylii^r auliiaiiu. 
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CPIS TSI^ICHN? 

AtHOMAgyCSKY MiEfiKIE HLC Typ S-51S 



0t«32C 



12 , fi§czny przyeis* atarto paaiara 



IS, CDiazdo Easy, 
i4t Sslazda pcalan>96 

Ho - EBCiak pradowy wysoklej iBpedaaoJi polqczcny 
s eeneratorea 

fflf - zaelsk nap4§eio»y aysoklej iap«daa«jl 
LV - zaclsk naplsoioay aiskisj impedanojl 
Lo « aaoisk pr^dcay oisl^ej ispedaiicji polQczony 
e przstTHsrailclem 1/Wt 



, tyia a 




^ i* Traaayslcr f.S aasilaata « 

2 v freasystoi* JSsSiaata 

'i ’Sraneyctor f.S BsatkasSa ©V 

J 4.; Sreazystor K.2 aasOamaS? 

I 5 -, Jraasystoff f.l, aesaianial?? 

I 6:, fraasfOiTa^tDSf aifioSsay 

,j Gniasda beapiesKBSkots ?400aj^ 

S 8 * ^alaBdo aygaaidB vjy;jio?.OBye& a kwopsyatosa 

I 6 ’., TsbSicska snanionoss 

|i ; 1 €. PrzeS&qBnlk rodrajo praes- latear?e,ta^ 

fi 11, lati 2 ria 3 so®y ndras prsyrsi^da 

;: ■ 12'o <?r'taz3o aygiiaide iHtarfeJsu 

|| 18« GnUasQa m&sf 

;■ 14. ficSezds sauD§-es”K!5ago eSariu poalaru. 












GPIS'SECHKIOZHI 






iTTTOMTTcm hzsbhie: hic me j 

7, BAKB. TECHWeaa 

5.1. Pcnleeie Twaleorw^e ; CO, CD, IB, U), TH. 

5.2. Cggatotliwosd naptgela ptwlarowego 1VHr +0,*^p. ' 

5.5. Sapteele Boniiar<we; 0 — tV pray pomlarr.B /mi»x.1,5V pray 

rasr^wnovaiienia/. > ' 

5.4. Pole adcgytovft - dwa pala odeaytove 4V? cyfiy/max 20000/ 
dla zalcresD najaidseej lopedanojl pola odozytowe 5 1/2 ojrfr 
/nax. 2000 / 

5.5. rtmlarowe ukiady gagtgpoee 

- dla fanlccji 06, CD - r6wn©lefi2y pi^cioponlEtovy - 
~ dla frokcjl IB, ED - saeregowy pi^ciopiniSfcoxy ■ 

5.6. Ilcaba gaVresdif pomiarowTcl] — 7, 

5.7. Wybdr zaltresdw - automatyc 2 ijy,trzyiii 8 iile sateeBa, zdali^. • 

5.8. Iferbdr faakc:11 - r^czny, zdalny. • , 

5.9. yygwaigmie - ftatematyezne, T^czBe, edalne.- ■ 

5.1C.Cgas -ptwrtarzaaie ao-giara ; rajtetd'SsBy 0,7 ♦'1,5 b 

najdluSssy 5 ♦ 5» 

5,11 .5g?1?kosd ponitara ;ekc2:o Is prssy iOt^ snaiaBie wartofioi. 
5.12.Za1crea 1 Bleda1c?adnftBf poatara . 

5.12.1. Bqmiar ao.1a*imo^o1 C i aaTcres pomlartr 0,05p?*20<5n?+ 



w siedrala podzaVn?i»aacl 3 . 
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CPIS CTCHBICZHZ 

iUKSttTICZBT Kiaqip: SEC TIP 8-518 



aledokladnoAd pcwiam na posBCsegfilnyeh podsaferesSch 
^,2.5.4 +0,2!e (St +0,02ieCz +0,005 ^Vo+6^5°*/°^ 

0 i, 5 ;+0.8lSC*+o,02l£Ca+0,005^^^ 

6 . +1#0r4:0,a6CiM^,005'^/®cy^^ 

tewpera-tmra odnieslanlA to » 25 0 

liar IndulceTilnogcl Es aalcres pomlam; 1 ;^ 20 Ca w siednii 



10,OOCS|1,OOOOH 



I.OOOOafl 



aiedokaadoogd pomlara na peszoaegdltiycb podssalfresae&s 
1 ,2,5,4 +q,2^lK+0,025iIe+0,005^‘'^“c+0,0005^^°0+0,^^*^i 

0 15 ^i5^L:^,0stI«4p,005^'^°qtO,O005^ 

« +13£laE^,^I^O.OD5^^'’c^,W 

teoipexstara odnlseienia to « 25®C 

i-alar rezystaaclt R ; gatoes pomi&ra 0,0 iS4-2KSIw siedmio 
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OPIS TECHHIOZlir 

ADKM&STCSaiT KIERBIS RIC TTP 1-118 



- Hi»iok*adBo«<5 p^raiian oa po8*oJie«i31jnycli podzatessaeht ^ 

t *2,3,4 ^,1tSSx+0,02^Ite4-0,005Jj^'''^®C+0,000!^^''’®CT_/ 

iO,25S®*''Bs 

,. O'l 5 +O,25SH^0,«S56as+0,OO595^'^°Cj;O,0C>O5S6®®=/®C 

^,25S^3>a ■ 

6 +i^ax+o,2^a8 +o,ooas^'^®fl+o,ooo5i6^^®c^, ! 

temperata^ dtialesienia -to = 2?®C 
3- '•2-4- Po^iar py gevodno^Gl G i Kakres pot 2 laTu; 0 , 2 nS*?s w siednii 
poSsakre^hs I 
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11^ 


IlfkiS 
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IICtiS 



- niedofc^dno^d p®alaru na poszose^dlayoh .podsakresacfes 
1,2, 3, 4 iO,1^Gx+0,J»«Gz.j^,005%®* / '^+0,000^®*/®0 

+0,25«®*/Cz 

0 i 5 +0*2^e*j^,025tGe+0,00^’^^/°G^,OOOSS®®/®0 



±0,^®*/c8 



6 +1^Gx +0,2«G* +0,pOSg®*^«C+O.OOOSS®=/°G 

temperatnra odnlealenia l:o*23®o ' 

- sakres poaiarur +0,0t56 *2O0,0<« 

- ci©dok3sdno^a 3x«lara:+l58 +0,03^ 

- teopeistia* edstiealBnia 2?®0 
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OPIS aBCHHICHJr 

lOTOWlWCZmf WiKKHlR K03 fTP B-516 



3^.12.€. Pomier atale3 eaaan yegTstoray X 



— zaVres poniaru! -300,00ufi # +200,00n8 
-«ledokIadno4a pmiarn: 

3^i3. Zaeilanie t 22OT+10SS, 5CHB+9!t, 70T4 
5.14»j2£*lasz? 458 a 140 x ^0 b» 
jtiilS. Wasa ; oWIO fcg 

^.-IS. tfrPOSAgBWIB POPATgOWB/ sTMrgedawane na dodal:kcwe samduriaaie 
SB.- oddalali^ oplat^/ 

3.16^1. interfedB lEC S25 

PracQ w eystemie lEC €25 zapewniaS^ 5 dodatkowe plytkl 
. /Z0,ZIT,ZDZ/wk3»dane do wa^traa prsyre^du. 

Punkcje interfeJsowetlHI, 1>3, RL1,!DCi, P!f1 ,P5»®-1 ,SR1 . 






Zbndowany a.cssterech pi^ciosegmentowych oastawnilciSw 
/po dva dla. keiidego pola odczytowego/w foreie «V2adkl 
do Mlaralkft B-51S. 

Ustawiona g(5ma i dolaa granlea kO!Bpai®c31.- 
Zafcres komparao3iJ 0000 - 15959 
Szyblcod^ koffiparae^i 5i2S. 

■ Informanja ^ietlnai HI, SO, 10 na piycle praednlej- 
' Sygnai TTL na gnla^sie komparaiiora na pljrcla tylnsS 

przjTZi|du. poprzea gsiasdo interfs^so. 

7. ZnajnlonoWa wamatl 'prScy ■ 

Prsyrzqd praonje poprawnle w zakreedd temperatar od 5^G 

do 4P®C i wilgothodci wzg24toe3 do 80^ przy temperatorze 



PrBeehowywad w pomiesac^eniacb kirylych w IrodovisIcQ nle~ 
agreEyvmym, Transport japzyrz^o mo8e odbywed alf drogq . 
l^ovt}, vodfi^ 1 ^ovletnss^. 
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